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12・9点スムージングとBu“erworth　mterとの比較

　　一主としてファントム実験を中心に一
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　SPECT画像を再構成する前処理として，雑音除去の

ためフィルタ処理が行われている．その中で，9点スム

ー ジングが最も汎用されているが，最近では低域通過型

フィルタの一種であるButterworth　mterも用いられる

ようになってきた．

　今回われわれは，主としてファントムを用い，Butter－

worth　mterの適正パラメータを決定し，さらに9点ス

ムージングとの比較を行った．その結果Butterworth

filterの遮断周波数は0．22～0．25／pixel，　orderは6～10

が適正でありButterworth創ter処理後のSPECT画像

は9点スムージング処理後のSPECT画像より良好であ

った．

13．小児喘息患者におけるエアロゾル肺吸入シンチグラ

　　フィと肺機能検査との比較
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　エアロゾル肺吸入シンチでは，RIの肺内沈着分布の

解析より，局所換気量や気道の開通性の検討が可能であ

る．小児のように肺機能検査の協力が得られ難い患者に

も本検査は容易に施行でき，有用ではないかと思われる．

しかし，小児と成人では肺の生理学的違いがあり，同様

な解釈が可能かは疑問が残る．今回，われわれはエアロ

ゾル肺吸入シンチとほぼ同時期に肺機能検査が可能だっ

た14例の小児喘息患者（7歳～13歳，平均年齢9．9歳）を

対象にエアロゾルパターンと肺機能との関係および

Penetration　Index（以下P．1．）について検討し，以下の

結果を得た．1．エアロゾルパターンの進行に伴い肺機

能の低下がみられた．2．一秒率とP．1．（Type　IIを除

く）の間には良い相関がみられた．

14．1eSI－IMP肺シンチグラフィが癌と炎症病巣の鑑別

　　に有用と考えられた肺癌の1症例
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　脳血流スキャン剤である1231・IMPは最近肺の代謝ス

キャン剤の可能性があるとのことで注目されてきている．

われわれは術前診断が困難であった肺癌例で，1231－IMP

が肺癌部には集積せず，その周囲の炎症病巣に集積し，

癌と炎症病巣の鑑別に有用と考えられた1症例を経験し

たので報告する．症例は48歳，男性．主訴は咳，疾，発

熱で，諸検査の結果，気管支拡張症に起因する左下葉の

肺化膿症との診断で加療するも，症状改善せず，左下葉

切除術を施行した．摘出標本とIMPシンチとの対比の

結果，IMPは扁平上皮癌部には取り込まれず，その周

囲の炎症病巣に集積していた．なお6？Gaは両病巣に集

積を示した．

15．悪性リンパ腫の67GaシンチとCT
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　未治療の悪性リンパ腫70例を対象に，ほぼ同時期に施

行された6？GaシンチグラムとCT像を見直し，本症に

おける両検査の所見の比較検討を試みた．結果は，67Ga

シンチでRI異常集積の程度が強い症例では，概してCT

像上もその腫瘤径は大きい傾向が認められ，また治療前

後で67Gaシンチ，　CT検査の両方が施行された10例に

関しては，その所見の経時的変化はほぼ一致する傾向が

みられ，本症の初期診断，治療効果および経過観察の判

定上は両者間には特に明らかな差は認められなかった．

また，一方の検査で異常所見があるにもかかわらず他方

では異常所見のない症例もあり，これらの症例について

の検討も試みた．
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