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639　　　シングルヘッド型ガンマカメラによるポジト

ロン計測　一ピンホールコリメータ画像の改善一

織田圭一、外山比南子、千田道雄、石渡喜一、佐々木徹、

石井賢二（都老人研PET）、野崎正（北里大衛生）

　われわれは、昨年の本学会でシングルヘッド型ガンマ

カメラとピンホールコリメータによるポジトロン核種の

計測法について、その基本性能を調べ報告した。その時

ピンホールの周囲に鉛ブロックの遮蔽を追加し、散乱線

の除去を試みた。その結果、散乱線は減少し画質はかな

り改善されたが、画像均一性は改善されなかった。サブ

トラクション法によりある程度の均一性の改善がみられ

たが、充分とは言えななかった。

　今回は、画像の均一性を改善するためあらかじめ均一

な面線源から補正用データを作っておき、対象とする画

像に乗ずる方法と、散乱成分のみの画像を作りサブトラ

クションする方法を試みた。
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